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3. INSTRUGOES DE USO

3.1. Informagoes Gerais de Identificagao do Produto

Produto nao implantavel de uso unico, fornecido nao estéril — esterilizar antes do uso conforme método
de esterilizagdo recomendado.

N&o sao objeto deste registro os componentes implantaveis.

3.1.1. Informagdes necessarias para que o usuario possa identificar o produto e seu contetdo

3.1.1.a. Nome Técnico: Instrumental para Implante Ortopédico

3.1.1.b. Nome Comercial: Instrumentais para Osteotomia

3.1.1.c. Informacdes graficas que possibilitem visualizar o produto na forma que sera entregue ao

consumo e as respectivas descrigoes e especificagdes dimensionais
Tabela 1: Imagens graficas (fotos ou desenhos) do produto, seus acessdrios e partes, com seus

respectivos codigos de identificagdo e descricido técnica de matéria prima do Instrumentais para

Osteotomia
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MATERIA PRIMA: ACO INOX 4208 - ASTM F899/ ACO INOX 302 - ASTM F839/ ALUMINIO NBR 6834-TIPO 6351

CODIGO DESCRICAC DO PRODUTO

182-300 CHAVE DO GUIA DE CORTE DAS PLACAS BIPLANARES

B amrn
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MATERIA PRIMA: ACO INOX 4208 - ASTM F899

2 cODIGO DESCRICAO DO PRODUTO

182-300-02 |GUIA DE CORTE DAS PLACAS BIPLANARES

1150mm

e | R [ -

MARCACAD

MATERIA PRIMA: ACO INOX 4208 ENDURECIDO - ASTM FES9/SILICONE

3 cODIGO DESCRICAQ DO PRODUTO

182-200 CHAVE PARA PLACAS DE CORRECAD
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3.1.1.d. Descrigado detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua
agao, seu contetido e/ou composigao
Os Instrumentais foram especialmente projetados para assistir o cirurgido em procedimentos cirdrgicos de

osteotomia.

3.1.1.e. Forma de apresentagao

Os Instrumentais sao fornecidos ndo estéreis, devidamente identificados, isto é, marcados a laser com seu
codigo, numero de lote e logomarca da GMReis. Tem como forma de apresentacdo comercial, embalagem
individual, embalados em plastico de polietileno/poliéster e devidamente rotulados. Acompanha o produto um
manual de como o usuario pode obter as Instrugdes de Uso do produto, por meio do formato ndo impresso, sem
custo adicional, inclusive de envio. Essas informacdes estdo compatibilizadas na rotulagem do produto.
Especificagdo técnica da embalagem primaria: Embalagem plastica em polietileno/poliéster (estrutura tubular ou

envelope).

Especificagéo técnica da embalagem:
- Embalagem plastica em polietileno/poliéster (estrutura tubular ou envelope), largura de 80mm e comprimento
de 250mm.

3.1.1.f. Principio fisico e fundamentos da sua tecnologia e sua agédo

Os instrumentais foram especialmente projetados para assistir o cirurgido em procedimentos cirurgicos de
osteotomias.

Tratam-se de produtos reutilizaveis e reesterilizaveis.

Estes instrumentais tém fungdes tais como: guiar, posicionar, reduzir, proteger, perfurar, distrair, comprimir e

armazenar.

3.1.1.g. Composic¢ado dos materiais de fabricagdo dos instrumentais
Os instrumentais podem ser fabricados com diferentes matérias-primas que sao selecionadas conforme a fungéo
do instrumental.

Aco Inox ASTM F 899
Aluminio - NBR ISO 209:2010

3.1.1.h. Identificagao

Os produtos sdo marcados a laser com as seguintes informagodes:
e Lote do produto
e Codigo do produto
e Logotipo da marca GMReis

e Tamanho (quando aplicavel)
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A identificacdo do produto é assegurada através da Instrucdo de Uso, trazendo informagbes sobre o produto,

como: nome, modelo, cédigo, lote, registro do produto e identificagdo do fabricante.

PORTUGUES (PT) ENGLISH [EN) ESPAROL (ES)

Lz Instruzcion de Usa para esto

A Instrucio de Uso para este produte | The Instruction for USE (IFU) for this product . . .
N products esta disponible en el sitio

=513 disponivel no website is availablz on the wabsita:
pon=n . web: &' GMREIS
wrerw. gmireis.com.briprodutos/FLU, wrssgmreis. com. br'produtos/FL i . paikiacte Sar Wi
. T B B} v gmreis.com. briprodutosIFL e
{formato nao impressa) e sempre (printed forrat) and will always be in

. . . ) . {farmate impreso) y siempre sera con
estara de acordo com a ultims versao accordance with the lstest version, approved . L ]
arreglo a la Ultima version en wigor,

vigente, aprovada pela Anvisa by Anvisa
d P Pe ¥ aprobado par la Anvisa
Mo campo de busca, procure pelo n® En el campo de bisqueda, busgue por
In the search fiskd, look for AWNVISA . - _
do Repistro da Anvisa do Praduta au o b ol el nirrero Registra ANVISA del FT - Guia para aceszo das
istration number ar commercisl name, = . .
nome comercial, desarite no rétule, na =2 ] . ) producto o nombre comercial, descrite | INStrugdes de Uso GMReis {IFU)
described on label in the product packaging. .
embalagem do produto. i en la etigueta del envase de producto.
. . In order to view the document, you must
Para visualizagio do documento & . Para visualizar el documento es EM - GMReis Instructions for Use
i have Adobe Reader, which can be i i
preciso ter o Adobe Readsr. Obtenha } necesano tensr el Adobe Resder. {IFU} sccess guids
. i i dowmloaded forfies from the website sbove. ) i B i
gratuitarmente no website acima. Reciba gratis =n =l sitio web armriba.
Caso necessite receber uma varsdo . ) . .
i . If you need a printed copy at no exira cost, Zas0 necesite recibir una version ,
impressa da IU, s2m custo adicional, . ] o i . i o ES - Guia para sccedsr 3 las
) i ] . including shipping, please contsct the e-mail: impresa de IFU, sin coste adicional, ] )
inclusive de envio, solicite i ) . o i instrucciones de uso (IFL}
. i sac@amreis.com.br or phone number incluyendo el envio, solicite gratis por el
gratuitamente pelo e-mail: i i .. .
availakle on Iabelling correo electronico: saci@gmreis.com.br
saci@gmreis.com.br ou telefone IFUGMREIS - Rev.01

2 teléfono disponible =n 2l etiquetad

disponivel na rotulagem

Figura: Manual que acompanha o produto.

3.1.2. Armazenamento, conservagao, manipulagao e transporte e riscos associados

O produto deve ser manipulado, conservado, armazenado e transportado de forma a impedir qualquer dano ou
alteragéo as suas caracteristicas e embalagem.

O produto médico deve ser manipulado com todo cuidado, de maneira a evitar choques bruscos, quedas e
outros riscos e/ou imperfeigbes que afetem a qualidade do mesmo e também a seguranga do usuario.

Deve ser conservado e armazenado em sua embalagem original, até o momento do seu uso, em ambiente
limpo, seco, arejado, protegido da luz solar, livre de substancias contaminantes (vapores acidos e organicos), e
com controle de temperatura e umidade.

O manuseio e armazenamento do produto devem ser feitos exclusivamente por profissionais da area médica-
hospitalar, devidamente capacitados, habilitados e familiarizados com a técnica e os procedimentos envolvidos.
Os efeitos de vibragao, choques, assentamento defeituoso, empilhamentos inadequados e temperatura acima de

45 °C durante o transporte, devem ser evitados.

O armazenamento, manuseio, conservagao e transporte do produto fora das condigbées especificadas,

podem gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

3.1.3. Instrugbes para o uso do produto

Os instrumentais deverdo ser utilizados conforme técnicas cirurgicas especificas adotadas por profissional
devidamente capacitado e habilitado em procedimentos de osteotomia.

Os instrumentais sdo utilizados por cirurgido cuja a técnica cirdrgica a ser adotada por ele faz parte de sua

formacéo profissional.
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Os instrumentais s&do variaveis quanto a forma e dimensdes, sendo de responsabilidade do profissional
responsavel pelo procedimento, a decisdo de onde e como utilizar os instrumentais, bem como decidir quanto ao
tipo, forma e dimensdes.

Estes produtos podem ser reutilizados, mas ndo devem ser curvados ou modelados de nenhuma forma.

3.1.4. Precaugoes, restricoes, adverténcias e cuidados especiais e esclarecimento sobre o uso do

produto, assim como seu armazenamento e transporte

Produto reutilizavel, nao estéril, efetuar procedimentos pré-utilizagdo e enviar para esterilizar antes do

uso.

Os instrumentais deverdo ser utilizados conforme técnicas cirurgicas especificas adotadas por profissional
devidamente capacitado e habilitado em procedimentos de osteotomia.

Deve ser tomado extremo cuidado para assegurar que o instrumento cirirgico permanega em boas condi¢cbes de
trabalho. Quaisquer técnicas cirdrgicas aplicaveis para o uso deste sistema devem ser cuidadosamente
seguidas. Durante o procedimento, € extremamente importante a utilizagao correta do instrumento cirurgico. Este
instrumento pode ser reutilizado, mas ndo deve ser curvado ou danificado de nenhuma forma. A ma utilizagdo do
instrumento cirdrgico pode causar corrosido, desapertos, curvamentos e/ou fratura de qualquer uma ou de todas
as sec¢des do instrumento cirdrgico, podendo inibir seu funcionamento adequado.

N&o use este instrumento para qualquer acdo para qual ele n&o foi projetado como alavancar, levantar pesos,
etc. Os instrumentais cirurgicos devem ser tratados como qualquer instrumento de precisdo e devem ser
cuidadosamente acondicionados em badejas cirurgicas, limpos depois de cada uso, e armazenados em
ambiente seco e livre de intempéries.

Apenas instrumentos estéreis devem ser utilizados em cirurgia. Os instrumentos cirargicos devem ser
completamente limpos, secos e desinfetados com agentes préprios antes da reesterilizagao.

O uso impréprio de instrumentais cirirgicos bem como a utilizagdo de instrumentais cirdrgicos danificados pode
causar lesdo ou dano ao paciente ou ao pessoal da sala cirurgica, por exemplo, a utilizagdo incorreta pode
causar quebra e penetragdo de pedagos ou componentes no paciente ou em alguém que esteja por perto. Se for
danificado, nao reutilize, substitua-o.

Os cuidados na distribuicdo, estocagem, transporte, limpeza, armazenamento, conservagao e rastreabilidade
devem seguir as Boas Praticas de Armazenamento e Distribuicdo de Produtos Médicos, estdo conforme os
requisitos da Resolugdo RDC n° 16/13. Os instrumentais cirirgicos deverdo ser armazenados em local seco,

arejado, limpo, livre da agao de intempéries, e em temperatura ambiente.
3.2. Indicagao, finalidade ou uso a que se destina o produto

Os instrumentais foram especialmente projetados para assistir o cirurgido em procedimentos cirurgicos de
osteotomia.
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3.2.a. Efeitos secundarios ou colaterais indesejaveis e contra-indicagées

Nao se aplica.

3.2.b. Contra-Indicacdes
O uso do produto é contra-indicado para qualquer procedimento que n&o seja para aplicagdo em cirurgias de

osteotomia.

3.3. Informagdes detalhadas das caracteristicas de todas as partes, acessorios e

materiais destinados a serem utilizados com o produto

3.3.1. Combinag6es admissiveis com outros componentes implantaveis

Os instrumentais s6 devem ser utilizados para procedimentos de cirurgia de osteotomia. Caso qualquer outro
instrumental cirdrgico seja utilizado em conjunto aos que compde o Instrumental para osteotomia, poderéo ser
gerados riscos ao paciente e/ou procedimento, sendo a responsabilidade do profissional responsavel pelo

procedimento cirurgico.

3.4. Informagdes que possibilitam comprovar se a implantagao foi correta e segura,
assim como as informagoes relativas a natureza e frequéncia das avaliagdoes a serem
realizadas de forma a garantir o permanente bom funcionamento e seguranca do

produto

Apods a limpeza e desinfecgdo realizadas apds o uso, todos os instrumentais do instrumentais devem ser
submetidos a uma inspecgdo técnica para garantir que seu funcionamento esta apropriado. Caso o produto
inspecionado esteja ndo conforme, isto &, ndo se apresente nas condigbes de perfeito funcionamento, deve-se
tomar a acao corretiva de remocgéao e reposi¢cao do produto nao-conforme por outro da marca GM Reis com as

mesmas caracteristicas e fungéao.

3.8. /| 3.9. Informagdes adicionais sobre os procedimentos apropriados para a

reutilizagao

Os instrumentais cirurgicos sao produtos reutilizaveis e reesterilizaveis. Antes de enviar para a esterilizagdo
conforme descrito no item Método de Esterilizacdo, seguir as instrugbes de limpeza, desinfecgao,
acondicionamento e inspecgao técnica descritos nos itens a seguir, a fim de se garantir a seguranga na sua

reutilizacao.

Nao ha restricbes quanto ao niumero possivel de reutilizagdes, desde que o produto esteja em perfeitas

condicoes e tenha sido submetido a inspec¢ao técnica.
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3.8./3.9.a. Método de esterilizagao

Os instrumentais cirurgicos devem ser esterilizados conforme método descrito na especificagdo abaixo:

Método: vapor
Ciclo: gravitacional
Temperatura: 121°C (250°F)

Tempo de exposi¢ao: 30 minutos

Informacgdes adicionais referentes a esterilizagdo estdo descritas na ABNT NBR ISO 17665-1-“Esterilizagéo de
Produtos para a Saude — Vapor. Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validagdo e controle de rotina nos

processos de esterilizagdo de produtos para a satde’.

3.8./3.9.b. Acondicionamento — Montagem final
Apéds a inspecao técnica, os instrumentais cirirgicos devem ser acondicionados e montados em bandejas e
caixas cirurgicas especificas, para entdo serem enviados para a esterilizagdo conforme Método de Esterilizagdo

descrito.

3.8.13.9.c. Inutilizagao e descarte

Os instrumentais cirurgicos ndo-conformes, ou que estejam fora de condigdes de uso, devem ser segregados,
descartados e substituidos por outros da marca GM Reis que tenham as mesmas caracteristicas e fungao.
Todos os instrumentais cirdrgicos descartados devem ser inutilizados com retorcedores ou moldadores para
evitar utilizagéo futura indevida.

Depois de inutilizado, o produto devera ser descartado conforme procedimento da area médico-hospitalar ou

legislagao regional ou conforme Instru¢gdes da Comissao de Controle de Infecgao Hospitalar — CCIH.

3.8./3.9.d. Restrigoes referentes a ocorréncia de queda do produto

Caso ocorra queda do produto, o produto devera ser retornado para a GM Reis.
3.8./3.9.e. Adverténcia referente a danos da embalagem original

Caso a embalagem original do produto apresente-se danificada ou violada, o produto devera ser retornado para
a GM Reis e nao devera ser utilizado.

3.14. Orientagoes especificas ao médico referente ao relato de eventos adversos e

queixas técnicas

Caso o produto apresente eventos adversos nao relatados na instrugao de uso ou tenha queixas técnicas sobre

o produto, o médico devera entrar imediatamente em contato com o fabricante através do Servigo de
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Atendimento ao Cliente (SAC) da GM Reis, além de notificar a autoridade sanitaria competente, ANVISA, através
do e-mail: tecnovigilancia@anvisa.gov.br. Maiores informagdes podem ser encontradas no Sistema Nacional de
Notificagdes para a Vigilancia Sanitaria — NOTIVISA (http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos).

Para assegurar a rastreabilidade do produto, o médico devera prosseguir conforme o “procedimento de
rastreabilidade do produto”. A rastreabilidade do produto é assegurada através das 05 etiquetas de
rastreabilidade, fornecidas dentro da embalagem, juntamente com a Instrugdo de Uso, conforme descrito no item

“Procedimento de Rastreabilidade do Produto”.

3.17. Reclamacgao do Cliente

Caso o produto médico apresente um risco imprevisivel especifico, esteja fora de suas especificagdes ou esteja
gerando qualquer insatisfagcéo, notificar diretamente o Servico de Atendimento ao Cliente (SAC) da GM Reis. O
produto devera ser encaminhado limpo e embalado em saco plastico, devidamente identificado € com a
descricao da n&o-conformidade para o seguinte enderego: Av. Pierre Simon de Laplace, 600 — Lote 3 —
Quadra F — Quarteirao 9677 — CEP 13069-320 — Condominio Technopark - Campinas, SP, Brasil ou notificar
diretamente no Tel.: (0XX19) 3283-9020 / Fax.: (0XX19) 3283-9111 / E-mail: sac@gmreis.com.br.

3.18. Simbologia da Rotulagem

Os simbolos graficos utilizados na rotulagem estao de acordo com a Norma NBR ISO 15223 conforme segue:

SIMBOLOS DESCRICOES SIMBOLOS DESCRICOES

. Produto de Uso unico
Data de fabricacao ~ -
“Néo reutilize”
) Informagdes adicionais
Prazo de Validade . .
“Ver instru¢des de uso”

A '--.\a"/
Manter seco "/|R“ Manter ao abrigo da luz
|

ALERTA AO USUARIO
Estas Instrugdes de Uso sdo disponibilizadas em formato nao impresso, através do enderecgo eletrénico
do fabricante: http://www.gmreis.com.br/produtos/IFU, e podem ser verificadas no campo de busca pelo
nome comercial e numero de registro na Anvisa, descritos no rétulo da embalagem do produto. As
Instrugdes de Uso disponibilizadas sempre estardao de acordo com a ultima versao vigente. Caso haja
interesse do usuario, as Instru¢ées de Uso poderao ser disponibilizadas em formato impresso, sem

custo adicional. Solicite gratuitamente pelo e-mail: sac@gmreis.com.br.
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G. M. dos Reis Industria e Comércio Ltda.

Avenida Pierre Simon de Laplace, n° 600 - Lote 3 - Quadra F - Quarteirdo 9677
Bairro TECHNOPARK - CEP: 13069-320 — Campinas — SP - BRASIL
Autorizagdo de Funcionamento — AFE n° 1.02.477 - 0

C.N.P.J/M.F: 60.040.599/0001-19 / |.E: 244.342.283.119

E-mail: gmreis@gmreis.com.br

Tel.: (0XX19) 3765-9900 / Fax: (0XX19) 3303-9111

Registro Anvisa: 10247700151 — rev.00

Data de emissao: 22/12/2020

Responsavel Técnico e Legal Habilitado:

Geraldo Marins dos Reis Junior

CREA - SP n° 0682127536

Histoérico de Revisoes

Rev. 00 de 22/12/2020 — Cadastro do produto.
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